
■えばた内科クリニック様
ＯＥＤﾄﾗﾌﾞﾙ時写真

Ｈ27　1/8
新鋭　東京　土屋

↓1/7に異常が5回

↑1/6と1/8は正常に作動していた。1/8パルス数は272
異常が起こったのが1/7。訪問対応時1/8には正常終了していたのがおかしい？


