
妹尾内科　水漏れ写真 2017　7/20対応

細管洗浄する塩ビ配管が割れてしまう。

OED設置状況

このシンクにOED排水する
手もあり。

↑OEDの背面写真（L型はOED用ではなく、
ONW用を使用するといいかも）

↑この台にOEDを載せているが、サイズぎりぎり
排水(ﾕｰｻﾞｰでパテで埋めている）

通常品

塩ビ配管が割れてしまっている


