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写真１：ドレンASSY　全景
水槽（青い□の部分）の水は「オーバーフロー」と「排水栓」の２系統で排水されます

写真２：ドレンASSYのダクトホース部分を切断したもの

オーバーフロー側の
排水配管にスケールが
発生しておりました。

これが一部剥離して
排水栓に引っかかって
おりました。

結果と対応
内視鏡を消毒する側（給水～オゾン水循環系統）にスケールはありませんでした。
消毒中は常に排水ポンプが動いており「消毒する側」と「排水側」ｌは明確に区別して
おりますが、念のためにドレンＡＳＳＹと水槽を交換いたしました。
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