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⿊いゴミが付着

↑スコープの先端と送⽔ボタン付近よりこのような⿊い塊が出てきたとのこと。（初めてのことと認識していた。）

→きちんと前洗浄は洗浄液でシリンジで、
  中に洗浄液を通しているとのこと。

ユーザーのシンクの写真


