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不具合状況、依頼内

蒙必‘粥
異常履歴

産2哩

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック

酸素ライン

膨
扉

正常

正常

画／

□ ロ

作業結果（完

；蝿欝噛'参
など） 、連絡事項、特記事項

1粉'ﾉ手イし。
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交換部品名称 ｜部品コード ｜ 交換 ｜ 数量 交換部品名称 ｜部品コード ｜ 交換 ｜ 数量 ’
ロ
百
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ｵｿﾞﾝ分解触媒 ／ 吸盤 ロ

排水栓 ／ 接続ｺﾈｸﾀ:水槽/ﾁｭｰﾌﾞ 回診

ｵｿﾞﾝ水濃度計
星ざ愛二LLー掲遥ﾁゴーア」

ノ
｜
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ｵｿﾞﾝ水渥度計用ﾌｨﾙﾀ ロ
ロオゾンセンサー

お客様ご確麗署名棚

・内容をよくご確腿の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

輯堀鰹チご署名 印

責任技術者I 作業者

新鋭工業株式会社東京支店
東京都文京区本郷3-12-5

TEL 03-3816-0444

修理業者

Veに3．1

販売名

作業年月日

顧客名

所在地

販売店

納入年月日

オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000pオゾン水内視鏡消毒機OED-1000S喧

令和 3 年 3月Z捧日

つつじケ丘公園西クリニック 様

埼玉県さいたま市北区吉野町2-189-9

アフルレッサ株式会社大宮北支店

、0,,隼 ， 月 ， 。 爆証期間内口 外ぱ
"

■

保守点検V総合点検 □ご／年&/回目 定期点検ｼｰﾙ記入血／

修理 口点検のみ □ その他 口 修理表示貼付 ロ

製造番号： 301085

作業時間： Hr

TEL： 048-778-8057

ご担当 様

ご担当 様

付属品

オゾンセンサ 正常ロ '0
給水ライン 正常回

濃度計流量 正常画／

水位センサー 正常ロ

水漏れ確塊 正常日／

清掃 正常ロ 清掃ロ
トレー 正常画

殺菌槽ｺﾈｸﾀ 正常百
殺菌チューブ類 正常

マニホールド周辺ﾁｭｰﾌﾞ・正常

回／

げ

エアライン 正常ロ

ｵゾﾝ水渡度計動作正常百 ハ･ﾙｽ数府女
排水栓、排水ライン 正常､ぱ

細管送水ライン

蕊号排気ライン

オゾン渡度 正常

異常音、振動 正常
押履匿盈ｸﾜ．－而
ロ〆

装置
情報

交換後運転回数:j伽更新(ﾘｾｯﾄ)陰膨ﾉ未実施
ﾘｰｸﾁｴﾂｸ:／ろ／ダ 自己洗浄： ／ククヌ

殺菌/消毒: 'ﾀﾐ良
ｱﾙｺｰﾙ単独： 、望

殺菌/消毒十ｱﾙ:／クサ
エア単独： ひ


