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6805 2022/01/13(木) 2022/01/11(火)
相澤歯科医院

新潟県新潟市西区小新5-5-12
025-211-8051

新潟SC 025-275-8347 磯貝薫

ＩＨＩ物流産業システム WD-150-
ｳｫｯｼｬｰﾃﾞｨｽｲﾝﾌｪｸﾀｰ 3区分 非該当

14060084 3426

修理
株式会社ＩＨＩ物流産業ｼｽﾃﾑ　環境ｿﾘｭｰｼｮﾝBU

廣瀬

ドアが開きっぱなしになる。 ドアワイヤー断裂の為。
(右側ドアワイヤー)

ドアワイヤー左右交換致しました。ワイヤーローラー注油。
ドア開閉動作確認しました。
他、本体内に液漏れ有りましたが、漏れ箇所特定出来ませんでした。

T00200540 ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾞ 2.00 5,000 10,000

10,000
2.0 H 1 8,500 17,000 22,300
100 23 2,300

3,000 32,300
3,230

35,530
液漏れに関しては、代替え機を準備して、引き取り点検を予定致します。


