


OED-1000S　300325号　運転データ
2015/9/28
ＩＨＩシバウラ

日付 時刻 異常種類 / ｵｿﾞﾝ濃度（ppm） 備考
6月1日 9:38 0.7
6月9日 14:56 0.7

6月10日 9:29 0.71
6月17日 11:57 0.71
6月22日 9:28 0.72
6月23日 9:29 0.71
6月24日 9:29 0.7
6月25日 9:27 0.71
6月26日 9:04 原水汚れ異常   (E:209) 朝一回目の運転で異常
6月26日 9:31 0.7 が発生するようになる
6月26日 9:50 0.71
6月26日 14:58 0.7
7月7日 9:35 0.71
7月8日 9:24 0.71
7月9日 9:30 原水汚れ異常   (E:209)
7月9日 9:49 0.7

7月10日 9:14 原水汚れ異常   (E:209)
7月10日 9:35 0.71
7月11日 9:25 原水汚れ異常   (E:209)
7月11日 9:56 0.72
7月15日 9:02 原水汚れ異常   (E:209)
7月15日 9:06 原水汚れ異常   (E:209)
7月15日 9:20 0.7
7月15日 9:40 0.7
7月23日 9:29 原水汚れ異常   (E:209)
7月23日 9:48 0.7
7月24日 9:26 原水汚れ異常   (E:209)
7月24日 9:46 0.7
7月25日 9:22 原水汚れ異常   (E:209) この日から異常回数増加
7月25日 9:27 原水汚れ異常   (E:209)
7月25日 9:45 0.71
7月25日 9:48 原水汚れ異常   (E:209)
7月25日 10:08 0.71
7月27日 14:04 原水汚れ異常   (E:209) 午後の運転でも異常発生
7月27日 14:11 原水汚れ異常   (E:209)
7月27日 14:31 0.69
7月28日 9:27 原水汚れ異常   (E:209)
7月28日 9:45 0.7
7月31日 9:13 原水汚れ異常   (E:209)
7月31日 9:17 原水汚れ異常   (E:209)
7月31日 9:35 0.72
8月5日 9:44 原水汚れ異常   (E:209)
8月5日 9:48 原水汚れ異常   (E:209)
8月5日 9:51 原水汚れ異常   (E:209)
8月5日 10:04 0.69
8月5日 10:07 原水汚れ異常   (E:209)
8月5日 10:26 0.7
8月6日 9:27 原水汚れ異常   (E:209)
8月6日 9:31 原水汚れ異常   (E:209)
8月6日 9:35 原水汚れ異常   (E:209)
8月6日 9:49 0.69
8月6日 9:56 原水汚れ異常   (E:209)
8月6日 10:15 0.7
8月7日 9:12 原水汚れ異常   (E:209)
8月7日 9:16 原水汚れ異常   (E:209)
8月7日 9:31 0.71
8月7日 9:50 0.7
8月7日 14:23 原水汚れ異常   (E:209)
8月7日 14:38 0.7
8月7日 14:56 0.7
8月8日 9:36 原水汚れ異常   (E:209)
8月8日 9:43 原水汚れ異常   (E:209)
8月8日 9:58 0.71
8月8日 10:10 原水汚れ異常   (E:209)
8月8日 10:13 原水汚れ異常   (E:209)
8月8日 10:32 0.7

8月18日 14:31 原水汚れ異常   (E:209)
8月18日 14:50 0.7
8月20日 9:20 原水汚れ異常   (E:209)
8月20日 9:43 0.7
8月21日 9:14 原水汚れ異常   (E:209)
8月21日 9:34 0.72
8月24日 15:02 0.7
8月28日 9:23 原水汚れ異常   (E:209)
8月28日 9:41 0.69
8月31日 15:17 0.68
8月31日 15:49 0.69 点検のため引き揚げ


