
IM-302

器具除染用洗浄機 WD-150点 検報告書

動作確認

ドアパッキンロ視点検

ドアフックの掛かり,締め付け量確認

締め付けスイッチ作動確認

インターロック動作確認

テンションスプリングの取付け状態・伸び

ドアパネルの取付け状態・キズ

ドアヒンジの動作

ドア緊急時開放スイッチ機構確認

ドア開放スイッチON時 の開放状態

レベルセンサ酉己線、配管取付

ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ

ューブの潰れ・漏れ

ローラーポンプの動作確認

態

洗剤投入の確認

ベルセンサーの作動確認

ストレーナーの清掃 (給水・給湯)

外部給水・給湯配管の継手の損傷、漏れ

部排水継ぎ手・ホースの漏れ

管 (ホース)の取り付け状態・漏れ

排水回路配管 (ホース)の取り付け状態・漏れ

管 (ホース)の 取り付け状態・漏れ

給水弁の作動状態・漏れ

給湯弁の作動状態・漏れ

RO水弁の作動状態・漏れ

水位圧カスイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ

タンクの取り付け状態・漏れ

水タンクの取り付け状態・漏れ

取り付け状態盛・漏れ

乾燥エア回路逆支弁の作動状態・漏れ

循環ポンプの取り付け状態・漏れ

循環ポンプの作動状態・異音

防振ゴムの取り付け状態・劣化

排水ポンプの取り付け状態・漏れ

排水ポンプの作動状態・異音

キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無

が各工程色で点灯している

浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態

アームの変形・損傷確認・つまり清掃

ムブッシュのヘタリ・漏れ

水ロフィルターの汚れ・詰まり

―ターの汚れ・損傷・変形

タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
:ィスプレイの色あせ・表示確認

イッチの作動状態

行程表示LEDの点灯

―ド・プラグのキズ・よれ・汚れ

クター緩み確認

・コネクターの接続確認

変色・損傷有無・結東状態

圧カセンサーの取付け状態・入力確認

に―ター配線の緩み・変色有無 (加 温・乾燥)

SDカ ードの書き込み確認
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消耗品

ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ

エアーフィルター(プレ)の つまり・汚れ

エアーフィルター (メイン)の つまり・汚れ

洗剤ポンプチューブ

性能評価
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運転確認
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※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名 称・型式) 数量

DPIチューブASSY

扉パッキン上 1

扉パッキン下 1

HEPAフィルター 1

入ロフィルター 1

昇防止器の取り付け状態・汚れ

ンの取り付け状態

ンの作動状態・異音

ルターの汚れ

ルターの汚れ (HEPAフィルター)


