
受付No. １４７ .　　　　

品質保証部

 岡山　 FAX(086) 942-9030　

IC Clave・IC Washer　不具合報告書

支店名

ユーザー名

納品年月日 機種名/機番

発生年月日

8月２６日タッチパネルが反応しない。

タッチパネルのスイッチいちのずれ

【記入欄】

１．調査結果

品 証

坂本　様福岡モリタ
川上歯科クリニック

2016/7/4

回　答

 

担当者名

お客様担当者

発生場所

不具合内容

2016/8/26 福岡県福岡市

ICC/100130

営業サービス

'16/08/30

安田

品証

'16/08/31

塚本

品保本

'16/08/31

太田


