
  点検、整備報告書             2016 年 5 月 23 日 

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。          株式会社ＩＨＩシバウラ 

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。  岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 
                                 電話：086-944-6528 

 

 

 

 

 

 

 
 

納 入 先   株式会社 モリタ 福岡支店 様 機   種 IC Clave 

顧 客 名   イルカ歯科    様 機   番 100022 

所 在 地   長崎県諫早市栄町 9-2 納 入 日 2015年 12月 1日 

作 業 者     安田、西村 受 付  日 2016年 4月 27日 

返 送 先   エムシーサービス株式会社 北九州ＳＣ 発 送 日 2016年 5月 

点検、処置内容 

［１］依頼内容・症状 

 エラーNo.１５ 「蒸気発生器加熱時間オーバー異常」 

 工場で確認したところ、異常は再現しました。 

         

 原因  

  蒸気発生器のヒータが故障しており、これが原因で所定の温度に上がりませんでした 

 

 

 

 

 

 

［２］作業内容 

  ・部品交換、調整（写真と下表をご参照ください） 

  ・運転確認・・134℃ Long １回、デンタルモード ３回・・正常終了 

  

［３］運転回数 

    エアフィルタ：381/400   ドアパッキン：384/1000  定期メンテ：384/1000 

    プログラムバージョン：TY.001.22 

 
 
 

 
その他 

附属品； 本体のみ 

交 換 部 品 

部品番号 部品名称 数量 備   考 

    

    

    

    

    

    

 

配布先 

客 先 １ 

環営メ １ 

環 品 １ 

   

   

   

計 ３ 

 

承 認 

 

安田 

責任技術者 

 

富田 

作 成 

中澤 

 




